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Introducción. Teniendo en cuenta la dificultad para realizar diagnóstico 
microscópico en áreas rurales, las PDR constituyen una buena alternativa para el 
diagnóstico de malaria por lo que es importante conocer su desempeño 
diagnóstico. 
Objetivo. Evaluar el desempeño diagnóstico de las PDR utilizadas en cinco 
departamentos frente al diagnóstico microscópico, usando PCR como estándar de 
referencia. 
Materiales y métodos. A individuos sintomáticos que acudieron para diagnóstico 
de malaria se les tomó gota gruesa y PDR y adicionalmente se impregnó un papel 
filtro con sangre para prueba molecular. 
Resultados. Se incluyeron 314 muestras cuyo porcentaje de positividad para 
malaria fue de 49% por PCR, 48% por microscopía y 46% por PDR, con 
parasitemias entre 180 p/µL y 23.800 p/µL de sangre. La concordancia de 
resultados de microscopía (PTO MIC) frente a PCR (LNR) fue: coeficiente kappa 
de Cohen  0,975 (IC95%: 0,950-0,999), sensibilidad 97% (IC95%: 95-100) y 
especificidad  100% (IC95%: 100-100), índice kappa de especie 0,958 (IC95%: 
0,912-1,00). La concordancia entre PDR Pf/Pv (PTO MIC) frente a PCR (LNR) fue: 
coeficiente kappa de 0,878 (IC95%: 0,784-0,973), sensibilidad 94% (IC95%: 87-
100), especificidad 95% (IC95%: 90-100), índice kappa de especie 1,0 (IC95%: 
1,00-1,00). La concordancia entre PDR Pf/Pan frente a PCR fue: coeficiente kappa 
de Cohen de 0,920 (IC95% :0,865-0,974), sensibilidad 94% (IC95%: 90-98), 
especificidad 99% (IC95%: 95-100), índice kappa de especie 0,750 (IC95% 0,637-
0,863). 
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Conclusión. Los resultados de este estudio apoyan el uso de PDR en Colombia. 
Se requiere mayor entrenamiento del personal para utilizarlo donde fácilmente se 
puedan diferenciar las especies de Plasmodium. 
Palabras clave: malaria/diagnóstico; microscopía; reacción en cadena de la 
polimerasa; Colombia. 
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Introduction: Taking into account the difficulty of performing microscopic 
diagnosis in rural areas, PDRs are a good alternative for the diagnosis of malaria, 
so it is important to know their diagnostic performance. 
Objective: To evaluate the diagnostic performance of the PDRs used in 5 
departments against the microscopic diagnosis, using PCR as a reference 
standard. 
Materials and methods: Thick blood film and PDR were taken to symptomatic 
individuals who came for the diagnosis of malaria and additionally a filter paper 
with blood was impregnated for the molecular test. 
Results: It was included 314 samples whose percentage of positivity for malaria 
was 49 % by PCR, 48% by microscopy and 46% by PDR, with parasitemias 
between 180 p/μL and 23,800 p/μL of blood. The concordance of microscopy 
results (PTO MIC) versus PCR (LNR) was: Cohen kappa coefficient 0.975 (95% 
CI: 0.950-0.999), sensitivity 97% (95% CI 95-100) and 100% specificity (95% CI: 
100-100), kappa index of species 0.958 (IC95%: 0.912-1.00). The concordance 
between PDR Pf/Pv (PTO MIC) versus PCR (LNR) was: kappa coefficient of 0.878 
(95% CI: 0.784-0.973), sensitivity 94% (95% CI: 87-100), 95% specificity (95% CI: 
90-100), kappa index of species 1.0 (95% CI: 1.00-1.00). The concordance 
between PDR Pf/Pan versus PCR was: Cohen's kappa coefficient of 0.920 (95 % 
CI: 0.865- 0.974), sensitivity 94% (95% CI: 90-98), 99% specificity (95% CI 95-
100), kappa index of species 0,750 (IC95% 0,637-0,863). 
Conclusion: The results of this study support the use of PDR in Colombia; 
however, it requires more training of personnel in the use of PDR and use PDR 
where the Plasmodium species can easily be differentiated. 
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En Colombia, la malaria continúa siendo un grave problema de salud pública. Así, 
en 2016 fue el segundo país con mayor aumento en el número de casos de 
malaria en las Américas (27,942 casos más que en 2015), principalmente a 
expensas de Plasmodium falciparum (1). Dentro de las causas relacionadas con 
este incremento se encuentran la ocurrencia del fenómeno de El Niño-Oscilación 
Sur y la colindancia geográfica entre Colombia y Venezuela, situación que 
actualmente ha favorecido el desplazamiento transfronterizo de casos desde 
territorio venezolano (1). Para el año 2017 se presentó una disminución del 35% 
en la notificación de los casos de malaria respecto al 2016 y fueron los 
departamentos de Chocó, Nariño, Antioquia, Córdoba, Guainía, Amazonas, Cauca 
y Vichada los que aportaron el mayor número de casos (2). Para este año se 
registraron 55.117 casos, de los cuales 54.102 casos fueron malaria no 
complicada, 1.015 malaria complicada y 19 muertes por malaria (2).Frente a este 
escenario de transmisión de la enfermedad es necesario contar con un diagnóstico 
oportuno y de calidad que permita una atención adecuada de los pacientes y la 
administración del tratamiento en forma oportuna y eficaz. 
Los dos métodos usados rutinariamente para el diagnóstico de la malaria son la 
microscopia de luz y las pruebas inmunocromatográficas o pruebas de diagnóstico 
rápido (PDR) (3). Actualmente la microscopia constituye el estándar de oro para el 
diagnóstico de rutina de la malaria; el umbral de detección de la gota gruesa es de 
10 a 30 parásitos/microlitro de sangre, lo que, aproximadamente equivale a 
0,001% de glóbulos rojos infectados (4); otros autores determinaron una 
sensibilidad del 98,36% en un estudio en el que se comparó la sensibilidad de la 
gota gruesa con la del extendido y con un método de detección de antígeno (5); 
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sin embargo, bajo condiciones de campo, un umbral de 50 a 100 parásitos/µL de 
sangre es más realista (6,7). La gota gruesa se considera como prueba de oro ya 
que permite determinar la densidad parasitaria, hacer la diferenciación de 
especies y estadios del parásito, monitorear la respuesta a la terapia, detectar 
gametocitos, diagnosticar otros hemoparásitos y realizar control de calidad 
microscópico. Por otro lado, las PDR detectan antígenos específicos del parásito 
con una sensibilidad de 95% desde ~100 parásitos/μL de sangre (4) y constituyen 
una herramienta complementaria en áreas en donde no es posible acceder al 
diagnóstico microscópico o en situaciones de brote. Las pruebas más utilizadas se 
basan en la detección de la proteína II rica en histidina (HRP2) que detecta solo 
P.falciparum, de la lactato deshidrogenasa parasitaria (pLDH) o de la p-aldolasa, 
que detecta todas las especies y que son isoenzimas producidas por el parásito 
durante el ciclo eritrocítico (8). Una de las principales desventajas de las PDR son 
los falsos positivos debido a la persistencia del antígeno HRP2 en la sangre 
durante varios días después de la eliminación de la infección por medio del 
tratamiento anti-malárico (9,10) y falsos negativos debido a la deleción del gen 
HRP2, como se ha visto en aislamientos de varias partes del mundo (11). 
Con el propósito de realizar la evaluación diagnóstica de las PDR en campo, se 
formuló este estudio con el cual se  pretende evaluar el desempeño diagnóstico de 
las PDR que suministró el Ministerio de Salud, durante 2016 y 2017 a las 
secretarias de salud departamentales, frente al diagnóstico microscópico usando 
PCR anidada como estándar de referencia.  
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Materiales y métodos 
Población de estudio 
La población de estudio estuvo constituida por individuos residentes en 5 
departamentos endémicos para malaria, de sexo masculino o femenino, de 
diferentes edades, que presentaron síntomas como fiebre, escalofrío, malestar 
general, cefalea, entre otros, y que acudieron al servicio de salud en busca de un 
diagnóstico.  
El cálculo del tamaño de muestra se hizo considerando la prevalencia de casos 
por municipio con una confianza del 95%, quedando una población de 398 
pacientes a incluir entre los 5 departamentos y calculando el número de acuerdo a 
la prevalencia de cada municipio. El tipo de muestreo fue por conveniencia hasta 
completar el n calculado.  
A cada individuo se le realizó toma de gota gruesa, montaje de PDR y toma de 
sangre en papel de filtro. La lectura de las gotas gruesas y la PDR se realizaron en 
el sitio de diagnóstico por un microscopista con experiencia no sólo en la lectura 
de la gota gruesa sino en la lectura e interpretación de las PDR, como parte de la 
atención rutinaria del paciente, al cual se le administró el tratamiento 
correspondiente y se hizo la notificación del caso en el SIVIGILA. Posteriormente, 
las láminas con las gotas gruesas, los dispositivos de las PDR y las tarjetas de 
papel filtro de cada paciente, fueron remitidos al Grupo de Parasitología-LNR del 
Instituto Nacional de Salud, para la realización de las pruebas moleculares y 
verificación de la lectura de las gotas gruesas y de la PDR. 
La fase de recolección de muestras estuvo limitada al tiempo en que se logró 
alcanzar el tamaño de muestra proyectado para cada municipio, el cual se alcanzó 
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entre 2 a 4 meses. Dentro de los criterios que se tuvieron en cuenta para la 
recolección del material  para su correspondiente envío y control de calidad en el 
LRN, estuvieron: a) Enviar 50% de las muestras de pacientes positivos y 50% de 
negativos, captados dentro del diagnóstico rutinario de malaria y b) dentro de las 
muestras enviadas de pacientes positivos incluir los diagnosticados tanto para P. 
vivax como para P. falciparum e infecciones mixtas. 
Diagnóstico microscópico 
El diagnóstico microscópico se realizó en los puestos de microscopía de los 5 
departamentos, a través de la técnica de gota gruesa, mediante la coloración de 
Romanowsky modificado, reportando los criterios de positividad, especie 
parasitaria y recuento parasitario de acuerdo con los lineamientos nacionales (12). 
Diagnóstico mediante PDR 
El diagnóstico se realizó en los puestos de microscopía de los 5 departamentos 
empleando PDR. Los departamentos de Chocó, Guainía y Cauca utilizaron las 
pruebas Ag Pf/Pan y Nariño y el distrito de Buenaventura las pruebas Ag Pf/Pv, 
distribuidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
Las primeras PDR (Pf/Pan) contienen una tira de membrana que se ha recubierto 
previamente con anticuerpos monoclonales específicos contra HRP-II de P. 
falciparum en la región Pf de la línea de prueba, y con anticuerpos monoclonales 
específicos contra la lactato deshidrogenasa de P. falciparum, P. vivax, P. 
malariae y P. ovale en la región Pan de la línea de prueba, respectivamente. Las 
segundas (Pf/Pv), contienen una tira de membrana que se ha recubierto 
previamente con anticuerpos monoclonales específicos contra la HRP-II de P. 
falciparum en la región P.f de la línea de prueba, y con anticuerpos monoclonales 
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específicos contra lactato deshidrogenasa de P. vivax en la región Pv de la línea 
de prueba, respectivamente. Las pruebas se realizaron y se interpretaron 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Los dos tipos de PDR usadas estaban recomendadas por la OMS de acuerdo con 
la evaluación anual que realiza FIND (Ronda 2015-2016). No se hizo evaluación 
previa de sensibilidad y especificidad de estas pruebas. 
Control de calidad de las gotas gruesas 
El LNR (INS) realizó el control de calidad de la lectura de las gotas gruesas 
reportadas por los puestos de microscopia de acuerdo con los lineamientos 
nacionales (12). Una vez finalizada la lectura de las láminas se compararon los 
resultados obtenidos en los puestos de microscopía frente a los del INS y las 
láminas que fueron discordantes se seleccionaron y se anonimizaron y el mismo 
lector las revisó nuevamente en ciego para evitar sesgos.  
Control de calidad de la interpretación de las PDR por parte del LNR 
El LNR (INS) realizó el control de calidad de la interpretación de las PDR 
reportadas por los puestos de microscopia de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante y en ciego a los resultados de microscopia y PCR. Una vez finalizada la 
lectura de los casetes se compararon los resultados obtenidos de los puestos de 
microscopía frente a los del INS.  
Extracción de ADN del parásito y amplificación por PCR  
El ADN del parásito se extrajo a partir de las muestras de sangre impregnadas en 
papel filtro, usando el kit de purificación de ADN genómico QiaAmp DNA Micro 
(Qiagen) y siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
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Para la detección e identificación de Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum 
se usó Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) anidada para amplificar 
regiones altamente conservadas del gen que codifica para la subunidad pequeña 
del ARN ribosomal. La primera reacción de PCR se realizó utilizando cebadores 
específicos de género (rPLU6 y rPLU5) siguiendo las condiciones descritas por 
Snounou y col (13). Para la segunda reacción (PCR anidada), se utilizaron las 
parejas de cebadores  rFAL1 y rFAL2 y rVIV1 y rVIV2, específicos de especie, 
para amplificar P. falciparum y P. vivax, respectivamente, siguiendo el protocolo 
descrito por Singh y col. (14). 
Brevemente, para la primera PCR, la mezcla de reacción consistió de 1UTaq ADN 
polimerasa (Promega), 2 mM de MgCl2, 125µM de dNTP (Invitrogen), 0,25 µM de 
cebadores (IDT) y como plantilla se usaron 5 µl de ADN. Las condiciones de PCR 
fueron: denaturación inicial 95 °C x 5 min, anillaje 58 °C x 2 min, extensión 72 °C x 
2 min, denaturación 94 °C x 1 con 25 ciclos de repetición entre el paso 2 y 4, 
seguido de anillaje a 58 °C x 2 min y una extensión final a 72 °C x 5 min. Para la 
PCR anidada, la mezcla de reacción consistió de 0,5UTaq ADN polimerasa 
(Promega), 2 mM de MgCl2,  200µM de dNTP, 0,25 µM de cebadores y 1 µl del 
amplificado anterior como plantilla. Las condiciones del termociclador fueron: 
denaturación inicial 94 °C x 4 min, denaturación 94 °C x 30 seg, anillaje 58 °C x 1 
min, extensión 72 °C x 1 min, con 30 ciclos de repetición entre el paso 2 y 4, 
seguido de una extensión final a 72 °C x 4 min. Los productos obtenidos en la 
PCR anidada fueron sometidos a electroforesis en gel de agarosa al 2% con gel 
red. Las bandas se visualizaron bajo luz ultravioleta y se analizaron usando el 
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software ImageLab™. El tamaño de los fragmento esperados fue de 205 pb para 
P. falciparum y 120 pb para P. vivax. 
Análisis estadísticos 
Se creó una base de datos en Excel con los resultados de las tres pruebas, se 
calcularon el coeficiente de  kappa de Cohen, índice kappa de especie, 
sensibilidad y especificidad.  
Consideraciones éticas 
Este estudio está enmarcado dentro de la Vigilancia por Laboratorio en Salud 
Pública, teniendo en cuenta esta consideración se tomaron las muestras en papel 
de filtro con el fin de poder hacer comparación de las técnicas diagnósticas, sin 
que esto alterara el diagnóstico y tratamiento oportuno de los pacientes en el sitio 
de toma de muestra. Los individuos fueron atendidos en el puesto de salud en la 
medida en que solicitaron el diagnóstico y recibieron el respectivo tratamiento de 
acuerdo con la Guía de atención de la malaria vigente a nivel nacional. Los 
pacientes fueron invitados a participar en el estudio y quienes aceptaron fueron 
incluidos.  
Resultados 
De los 25 municipios seleccionados, 4  no tomaron muestras y 4 tomaron menos 
de las solicitadas. Los municipios que no enviaron muestras (37 de las muestras 
programadas) fueron: Cantón de San Pablo, Istmina y Nóvita en Chocó y Pizarro 
en Nariño. Otros municipios como Bagadó, Tadó, Quibdó y Barbacoas recogieron 
26 muestras menos de las programadas. El número total de muestras recibidas en 
el laboratorio fue de 335 (cuadro 1). Sin embargo, de éstas 21 llegaron 
incompletas, es decir no llegó la lámina, el papel de filtro o el casete de la PDR. 
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Teniendo en cuenta los datos anteriores, todos los análisis realizados se hicieron 
únicamente con las muestras que tuvieron los 3 resultados, es decir, 314 
muestras. 
De los 314 individuos que aceptaron ser incluidos en el estudio, 58,3% fueron 
hombres y 41,7% mujeres. El porcentaje de muestras positivas para malaria fue 
de 49% por PCR, 48% por microscopía y 46% por PDR (cuadro 2). De acuerdo 
con los resultados de microscopía, el 23,8% de los pacientes tuvieron 
parasitemias entre 180 y 999 parásitos/µL, el 10,5% entre 1.000 y 1.999 
parásitos/µL, el 30,5% entre 2000 y 4.999 parásitos/µL, el 20% estuvo en el rango 
entre 5.000-9.999 parásitos/µL y el 11,4% entre 10.000-14.999. Solo un 3,8% de 
los pacientes tuvo parasitemias >15.000 parásitos/µL siendo 23.800 p/µL la 
parasitemia más alta encontrada. Del grupo de pacientes con parasitemia más 
baja, el 12,4% tuvo parasitemias por debajo de 500 parásitos/µL, siendo 180 p/µL 
la parasitemia más baja. La mediana de la parasitemia fue de 3.200 parásitos/µL. 
Concordancia de resultados de gotas gruesas realizadas en los puestos de 
microscopía (PTO MIC) frente a PCR (prueba de oro) del LNR 
Se obtuvo un coeficiente kappa de Cohen de 0,975 (IC95%: 0,950-0,999); 
tomando como prueba de oro la PCR se obtuvo para la GG una sensibilidad de 
97% (IC95%: 95-100) y una especificidad del 100% (IC95%: 100-100) (cuadro 3). 
Se calculó el índice kappa de especie incluyendo un total de 150 láminas positivas 
y se obtuvo un valor de 0,958 (IC95%: 0,912-1,00) y se obtuvo una sensibilidad 
para P. vivax del 95% (IC95%: 89-100), una sensibilidad para P. falciparum de 
97% (IC95%: 93-100) y para infección mixta de 100% (IC95%:100-100). 
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Concordancia de pruebas rápidas Pf/Pv realizadas en los puestos de 
microscopía (PTO MIC) frente a PCR (prueba de oro) del LNR 
Se obtuvo un  coeficiente kappa de Cohen de 0,878 (IC95%: 0,784-0,973). 
Tomando como prueba de oro la PCR se obtuvo para la PDR una sensibilidad de 
94% (IC95%: 87-100) y una especificidad del 95% (IC95%: 90-100) (cuadro 4), se 
calculó el índice kappa de especie incluyendo un total de 34 PDR positivas y se 
obtuvo un valor de kappa de 1,0 (IC95%: 1,00-1,00), una sensibilidad para P. vivax 
del 100% (IC95%: 100-100), una sensibilidad para P. falciparum de 100% (IC95%: 
100-100) y para infección mixta no se puede calcular porque no se detectaron 
muestras con este diagnóstico. 
Concordancia de pruebas rápidas Pf/Pan realizadas en los puestos de 
microscopía (PTO MIC) frente a PCR (prueba de oro) del LNR 
Se obtuvo un coeficiente kappa de Cohen de 0,920 (IC95%: 0,865-,0974). 
Tomando como prueba de oro la PCR se obtuvo para la PDR una sensibilidad de 
94% (IC95%: 90-98) y una especificidad del 99% (IC95%: 97-100) (cuadro 5). Se 
calculó el índice kappa de especie incluyendo un total de 111 PDR positivas y se 
obtuvo un valor de 0,750 (IC95%: 0,637-0,863), una sensibilidad para P. vivax del 
98% (IC95%: 94-100), una sensibilidad para P. falciparum de 76% (IC95%: 65-87) 
y para infección mixta de 6% ((IC95% 6-18). 
Concordancia de pruebas rápidas Pf/Pv frente a microscopía realizadas en 
los puestos de microscopía (PTO MIC) 
Se obtuvo un coeficiente kappa de Cohen de 0,897: (IC95%: 0,808-0,985). 
Tomando como prueba de oro la gota gruesa se obtuvo para la PDR una 
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sensibilidad de 100% (IC95%:100-100) y una especificidad del 94% (IC95%: 88-
99). 
Concordancia de pruebas rápidas Pf/Pan frente a microscopía realizadas en 
los puestos de microscopía (PTO MIC) 
Se obtuvo un coeficiente kappa de Cohen de 0,930 (IC95%: 0,879-0,981). 
Tomando como prueba de oro la gota gruesa se obtuvo para la PDR una 
sensibilidad de 95% (IC95%: 91-99) y una especificidad del 99% (IC95%: 97-100) 
Control de calidad realizado por el Laboratorio Nacional de Referencia-LNR 
Microscopía LNR vs. Microscopía PTO MIC: concordancia de positividad de 
99% (IC95%: 97-100); concordancia de negatividad de 100% (IC95%:100-100), 
coeficiente kappa de Cohen de 0,987(IC95%: 0,970-1,00).Se calculó el índice 
kappa de especie incluyendo un total de 150 láminas positivas y se obtuvo un 
valor de 0,945 (IC95%: 0,891-0,998). 
Interpretación de PDR LNR vs. PDR PTO MIC:  
Concordancia de interpretación de pruebas rápidas Pf/Pv realizadas en los 
puestos de microscopía (PTO MIC) 
Se obtuvo un coeficiente kappa de Cohen de 0,959 (IC95%: 0,904-1,015), se 
calculó el índice kappa de especie incluyendo un total de 36 PDR positivas y se 
obtuvo un valor de kappa de 1,0 (IC95%: 1,00-1,00).  
Concordancia de interpretación de pruebas rápidas Pf/Pan realizadas en los 
puestos de microscopía (PTO MIC) 
Se obtuvo un coeficiente kappa de Cohen de 1,00 (IC95%: 1,00-1,00), se calculó 
el índice kappa de especie incluyendo un total de 112 PDR positivas y se obtuvo  
un valor de kappa de 0,752 (IC95%: 0,639-0,864).  
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Sensibilidad de las PDR de acuerdo con la parasitemia 
Sensibilidad de pruebas rápidas Pf/Pan: en las parasitemias menores a 999 
parásitos/µL se obtuvo una sensibilidad de 84% (IC95%: 68-100), entre 1.000 a 
4.999 parásitos/µL se obtuvo una sensibilidad de 91% (IC95%: 81-100), entre 
5.000 a 9.999 parásitos/µL se obtuvo una sensibilidad de 100% (IC95%:100-100), 
en el rango entre 10.000 a 14.999 parásitos/µL se obtuvo una sensibilidad de 89% 
(IC95%: 68-100), y en parasitemias mayores a 14.999 parásitos/µL se obtuvo una 
sensibilidad de 100% (IC95%:100-100). 
Sensibilidad de pruebas rápidas Pf/Pv: en las parasitemias menores a 999 
parásitos/µL se obtuvo una sensibilidad de 33% (IC95%: 4-71). Para los rangos de 
parasitemia entre 1.000 a 4.999; 5.000 a 9.999; 10.000 a 14.999 y mayores de 
14.999 parásitos/µL se obtuvo una sensibilidad de 100% (IC95%: 100-100). 
Discusión 
En la región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
con el Plan de Acción para la eliminación de la malaria 2016-2020 (15) planteó 
coordinar los esfuerzos para controlar y eliminar la malaria, orientando sobre las 
herramientas, actividades y estrategias necesarias para lograr la interrupción de la 
transmisión, las cuales deberían ser adaptadas localmente en los planes 
estratégicos nacionales de eliminación (16). En esta vía, para impactar el número 
de casos de malaria, es importante contar con un componente de diagnóstico 
oportuno y adecuado teniendo en cuenta que para el diagnóstico de malaria se 
usa actualmente la microscopía como método de referencia. Sin embargo, el uso 
de pruebas de diagnóstico rápido para el diagnóstico de malaria está cada vez 
más extendido a nivel nacional, por lo cual el país ha generado recomendaciones 
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para su uso en zonas geográficas en las que no existe acceso al diagnóstico 
microscópico o en condiciones de brote de la enfermedad en las que se hace 
necesario brindar un diagnóstico oportuno a toda la población afectada mediante 
estrategias de búsqueda activa (12). Las PDR, se reconocen cada vez más como 
un componente esencial en los esfuerzos para mejorar la precisión del diagnóstico 
en áreas donde una gran parte de la población está en riesgo de contraer la 
malaria y desempeñan un papel cada vez más importante en el manejo, control y 
eliminación de casos de malaria (17). 
Teniendo en cuenta lo anterior, se planteó la evaluación diagnóstica de las PDR 
frente a la prueba de oro que es la técnica de PCR teniendo en cuenta sus 
especificaciones técnicas respecto a los antígenos parasitarios que detectan. Para 
las PDR Pf/Pan Se obtuvo un  coeficiente kappa de Cohen de 0,920 (IC95%: 
0,865-,0974), valor que está influenciado por el diagnóstico de 1 falso positivo y 7 
falsos negativos, ya que de las 203 muestras analizadas, 7 muestras fueron 
positivas para PCR y negativas para PDR y 1 muestra fue negativa para PCR y 
positiva para PDR, resultados que pueden estar relacionados con la especie y 
densidad parasitarias, ya que como se puede observar en el cuadro 6 se obtuvo 
una sensibilidad del 84% (IC95%: 68-100) en las muestras que tenían una 
parasitemia < a 999 parásitos/µL de sangre. Frente al parámetro de especie 
parasitaria se calculó el índice kappa de especie obteniéndose un valor de 0,750 
(IC95%: 0,637-0,863) el cual refleja el inadecuado diagnóstico de 1 muestra para 
infección mixta que por PCR fue diagnosticada como P. vivax y de 14 muestras 
para infección mixta que por PCR fueron diagnosticadas como P. falciparum,  lo 
cual puede estar relacionado con la recomendación de lectura del fabricante sobre 
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la presencia de tres bandas de color que pueden interpretarse como P. falciparum 
o como infección mixta, aspecto que no se presenta en las pruebas Ag Pf/Pv que 
sí permiten diferenciar la infección mixta de las muestras positivas para P. 
falciparum. por lo que dentro de las recomendaciones técnicas que como 
Laboratorio Nacional de Referencia se pueden suministrar para la compra de 
estos insumos, se sugiere tener en cuenta este aspecto de selección de una PDR 
que incluya un monoclonal específico para P. vivax en vez del antígeno 
panmalárico que puede afectar la sensibilidad del diagnóstico en campo. 
En cuanto a los falsos negativos para PDR, se encontraron 9 muestras que 
presentaron esta condición. Para comprobar una posible deleción del gen hrp2, 
éste se amplificó mediante PCR, obteniéndose una banda a la altura esperada en 
cada muestra. La ausencia de señal en la PDR a partir de muestras con parásitos 
que poseen el gen hrp2, puede estar relacionada con diferentes factores que 
influyen en el desempeño de las PDR en campo, como por ejemplo, la calidad de 
fabricación de la prueba, las condiciones de almacenamiento, la capacidad del 
usuario para interpretar correctamente el resultado y la densidad de parásitos, 
entre otros (18-21). 
Para las PDR Pf/Pv se obtuvo un índice kappa de de 0,878 (IC95%: 0,784-,973) 
valor que está influenciado por el diagnóstico de 2 falsos negativos y 4 falsos 
positivos, ya que de las 111 muestras analizadas, 2 muestras fueron positivas 
para PCR y negativas para PDR y 4 muestras fueron negativas para PCR y 
positivas para PDR, resultados que pueden estar relacionados con la especie y 
densidad parasitarias, ya que como se puede observar en el cuadro 6 se obtuvo 
una sensibilidad del 33% (IC95%: 30-83) en las muestras que tenían una 
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parasitemia < a 999 parásitos/µL de sangre. Frente al parámetro de especie 
parasitaria se calculó el índice kappa de especie obteniéndose un valor de 1,0 
(IC95% 1,00-1,00). Sin embargo es necesario tener en cuenta que en los sitios 
donde se emplearon las PDR Pf/Pv no se diagnosticaron infecciones mixtas dentro 
de las muestras seleccionadas. 
Por otra parte se evaluó la concordancia de GG de puestos de microscopía y PCR  
obteniéndose un coeficiente kappa de Cohen de 0,975, concordancias de 
positividad y negatividad de 97% y 100% respectivamente y un índice kappa de 
especie de 0,958 que concuerdan con los resultados obtenidos al realizar el 
control de calidad de la lectura de las gotas gruesas de los Puestos de 
microscopía por parte del LNR, lo que permite determinar la buena calidad del 
diagnóstico microscópico como parte de las herramientas de rutina del diagnóstico 
de esta enfermedad. 
Respecto a los rangos de parasitemia, estas pruebas rápidas obtuvieron valores 
de sensibilidad y especificidad que estuvieron influenciados por niveles bajos de 
densidad parasitaria lo que se evidencia en la sensibilidad de la PDR Pf/Pv del 
33% (IC95%: 30-83) en las muestras que tenían una parasitemia < a 999 
parásitos/µL de sangre. Los demás resultados obtenidos fueron buenos teniendo 
en cuenta que los criterios vigentes de evaluación de la OPS incluyen lo siguiente: 
sensibilidad  de las pruebas de P. falciparum ≥ 75% con 200 parásitos/μL; 
sensibilidad  de las pruebas de P. vivax ≥ 75% con 200 parásitos/μL; tasa de 
falsos positivos con muestras negativas limpias < 10%; tasa de pruebas no 
válidas< 5%. (22). 
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Comparando los resultados obtenidos frente a otros estudios, la sensibilidad de la 
prueba rápida frente a la gota gruesa en puestos de microscopía, para el 
diagnóstico de ambas especies de Plasmodium sp. osciló fue de 94% y la 
especificidad entre 95% (Pf/Pv)-99% (Pf/Pan), resultados muy similares a los 
obtenidos por Montoya et al. (23), con una sensibilidad de 93,85% (IC95%: 87,23-
100) y la especificidad de 94,29% (IC95%: 85,17-100). 
Respecto a la PCR comparada con la gota gruesa, Montoya et al. refieren una 
sensibilidad de 100%: (IC95%: 99,23-100) y una especificidad de 97,14% (IC95%: 
90,19-100), en nuestro estudio se tomó la PCR como prueba de oro y al comparar 
los resultados de la gota gruesa se obtuvo una sensibilidad casi idéntica (97%). 
Vale la pena destacar que aunque los métodos moleculares como la PCR anidada 
ofrecen alta sensibilidad y especificidad y se consideran el estándar de referencia 
para el diagnóstico de malaria, en este estudio se observó que la sensibilidad de la 
microscopia (GG), que es la prueba de diagnóstico de rutina en nuestro país, fue 
bastante alta en comparación con la PCR, se presentaron 4 falsos negativos por 
microscopia,  lo cual pudo deberse a parasitemias por debajo del límite de 
detección de la prueba. Teniendo en cuenta que las parasitemias que 
normalmente se encuentran en los pacientes colombianos son bajas, es 
importante destacar la excelente labor y capacidad técnica de los microscopistas, 
ya que logran detectar parasitemias cercanas al límite de detección (desde180 
parásitos parásitos/µL de sangre). 
Como limitaciones del estudio debemos considerar que aunque el cálculo del 
tamaño de muestra se hizo considerando la prevalencia de casos por municipio 
con una confianza del 95%, quedando una población de 398 pacientes a incluir 
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entre los 5 departamentos, debido a situaciones particulares de los sitios de 
diagnóstico, en algunos casos  se tomaba la gota gruesa pero no el papel de filtro 
o la PDR por lo que sólo se analizaron 314 muestras que contaban con resultados 
para las 3 pruebas diagnósticas, de tal manera que el análisis de los resultados 
permitiera contar con información completa para la evaluación diagnóstica de 
estas PDR de uso en el país. 
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Cuadro 1. Tamaño de muestra por departamento 
 
 
  
Departamento Municipio 
Tamaño de 
muestra 
estimado 
PDR 
utilizada 
Muestras 
recibidas en el 
laboratorio 
Chocó=254 
Atrato 8 
Pf/Pan 196 
Bagado  26 
Cantón De San Pablo  10 
Condoto  5 
Istmina  12 
Lloró  26 
Medio Atrato  9 
Medio Baudó (Boca de 
Pepe)  11 
Novita  10 
Quibdó  99 
Rioquito  13 
Tado  25 
Nariño=94 
Barbacoas  13 
Pf/Pv 89 
El Charco  12 
Magui  5 
Mosquera  5 
Olaya Herrera  8 
Pizarro  5 
Roberto Payan  15 
Santa Barbara  5 
Tumaco  26 
Guainia=16 Inírida  16 Pf/Pan 16 
Cauca=10 
Guapi  5 
Pf/Pan 10 
Timbiquí  5 
Valle=24 Buenaventura  24 Pf/Pv 24 
Total   398  335 
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Cuadro 2. Resultados por prueba diagnóstica 
   
Resultado 
muestras 
PCR (n) Gota gruesa (n) PDR Pf/Pv (n) PDR Pf/Pan (n) 
P. falciparum 97 94 32 45 
P. vivax 56 53 2 50 
Infección mixta 1 3 16 0 
Total positivas 
154  
(49%) 
150 
(48%) 
145 
(46%) 
Total negativas 160 164 169 
Total analizadas 314 314 314 
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Cuadro 3. Comparación de los resultados de PCR vs. gota gruesa 
Prueba  PCR 
Total 
Resultado Positiva Negativa 
Gota gruesa 
Positiva 150 0 154 
Negativa 4 160 164 
Total 154 160 314 
 
 
Índice kappa 0,975 (IC95%: 0,950-0,999)   
 Sensibilidad 97% (IC95%: 95-100)   
 Especificidad 100% (IC95%: 100-100)  
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Cuadro 4. Comparación de los resultados de PCR vs. PDR Pf/Pv 
 
Prueba  PCR 
Total 
Resultado Positiva Negativa 
Gota gruesa 
Positiva 34 4 38 
Negativa 2 71 73 
Total 36 75 111 
 
 
 
    
 Índice kappa 0,878 (IC95%: 0,784-0,973)   
 Sensibilidad 94% (IC95%: 87-100)   
 Especificidad 95% (IC95%: 90-100)  
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Cuadro 5. Comparación de los resultados de PCR vs. PDR Pf/Pan 
 
Prueba  PCR 
Total 
Resultado Positiva Negativa 
Gota gruesa 
Positiva 111 1 112 
Negativa 7 84 91 
Total 118 85 203 
 
 
Índice kappa 0,920 IC95%: 0,865-0,974)   
 Sensibilidad 94% (IC95%: 90-98)   
 Especificidad 99% (IC95%: 97-100)  
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Cuadro 6. Sensibilidad de las PDR por rangos de parasitemia 
 
RANGOS DE 
PARASITEMIA 
SENSIBILIDAD PDR 
(IC95%) 
Pf/Pv Pf/pan 
<999 
33%  
(IC95%: 40-71) 
84%  
(IC95%: 60-95) 
1.000-4.999 
100%  
(IC95%:100-
100) 
91%  
(IC95%: 76-99) 
5.000-9.999 
100%  
(IC95%:100-
100) 
100%  
(IC95%: 100-
100) 
10.000-14.999 
100%  
(IC95%: 100-
100) 
89%  
(IC95%: 68-
100) 
>15.000 
100%  
(IC95%: 100-
100) 
100%  
(IC95%: 100-
100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
